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1 INTRODUZIONE

Optojump Next € un innovativo sistema di analisi e misurazione che introduce una nuova filosofia
di valutazione e ottimizzazione della performance nel mondo dello spamistico. Grazie alla
rilevazione dei parametri fondamentali che caratterizzano il grado di preparazione e di forma di un
soggetto, Optojump Next permette a preparatori, allenatori e ricercatori di esaminare e
monitorare costantemente i propri atleti. Cioonsente di verificare in modo semplice ed
immediato le capacita o le condizioni di un soggetto, creando nel tempo un vero e proprio
database che permette di confrontare valori relativi allo stesso atleta o atleti diversi (anche a
distanza di mesi o anni).

1.1 QUICKSTART: TUTORIAL VIDEO ONLINE

Per una breve introduzione al software Optojump Next vi consigliamo vivamente di seguire il
webcastintroduttivo disponibile sul sito ufficiale a questo indirizzo:

http://www.optojump.it/support/software-tutorial.aspx

In una decina di minuti saranno illustrati tutti i moduli del software e dopo la visione sarete in
grado di eseguire le operazioni piu comuni che possiamo riassumere in:

1 Interfacciagrafica e navigazione

Verifica dei parametri generali

Verifica dello stato delle barre e delle webcam
Inserimento dei dati degli atleti

Esecuzione delle prove

Visualizzazione dei risultati

Confronto prove e statistiche

Stampa ed esportazione dati veralhri programmi

1
1
1
1
1
il
il

-

o

OPTO.I

(@:\

¥ MICROGATE

Webcast Tutorial

Figural - Webcast Tutorial
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2 INSTALLAZIONESOFTWARE

OPTOJUNMIP

Awviate nella consueta modalita di Windows il progranmanaetup OptojumpNexéxe.

b8ttt LINAYI GARSIGFI RSEfQAYAaGHE | &rd 2 §leSperdAa Sy ¢

t QAyadlrttrTA2yS RA

per continuare.

Dpto » = istalls
Location to Save Files
i ? o ks
Where would you like to save your files? 52
Please enter the folder where you want these files saved. If the folder does not
exist, it will be created for you. To continue, click Mext.
Save files in folder:
C:\DOCUME~1%alemic\IMPOST~1\Temp\Optojump Next
Change...
MNext = | Cancel |

Figura2 - Wizard Installazione

Nella videata iniziale del programma di installazione clicsareNext>.

ii¥ Optojump Next

The installer will guide vou through the steps required to install OptoJump on your computer.

WARNING: This computer program is protected by copyright law and intermational treaties.
Unautharized duplication or distribution ofthis prograrm, or any pottion of it, may resultin severe civil
ar ctiminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law,

Figura3 ¢ Installazione benvenuto.

hiLliz2zadzyld bSEG® {A O2yaArdtai

Nella videata successiva si puo inserire una directory dove verra installato il software.

Microgate Srl
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OPTOJUNMIP

Se si desidera che chiunque abbia accesso al computer possa utilizzare il prodotionaedez

GODPSNEB2YSE FEOGNRYSYGA aStSTA2yFdS
{A O2yaArdatAl RA t1a0OAFNB AylFtGaGSNI GI

continuare.

i& Optojump Next

The installer will install Optojump MNext to the following folder.

To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse"

Folder:

CAProgrammilMicrogate’, Optojurnp Mesd), Browse...

Install Optojump Next for yourself, or for anyone who uses this computer:

(@) Everyone
() Justme

[ oo | [ o [ e ]

Figura4 ¢ Installazioneg inserimento dati.

awdzald YSé o

f RANBO

La videatad dzOOSa aA @l LINRPLIR2YS RA fFyOAFINB f QSTFSGGA
corretti, cliccate su <Next>.
i& Optojump Next
The installer is ready to install Optojump Next on your computer.
Click "Mext'" to startthe installation.
[ Cancel ] I < Back ] [ Mext »
Figurab ¢ Installazione; conferma installazione

Il programmadisetupA ya G F £ £t SN Af LINPR2GG2 &adzZ t/ Y2aidNt
Microgate Srl Pag.8di118
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q’ MICROGATE OPTO LUV
5dzNI yiS tQAyadGrttrTA2yS GSNNIryy2 Ayaidlttrdr |
Qualora per qualche motivo questo non avvenisseprega di installare i driver separatamente.
vdzSaidQdzt GAYA & PsbXeyaRMGNE2IIAGOSA f A2 NiydxE G | AaASYS |
www.optojump.itnella sezione supporto.

Installazione guidata driver di periferica

Installazione guidata driver di
periferica
Questa procedura guidata consente diinstallare i driver

software richiesti per il funzionamento di alcune periferiche del
computer.

Per continuare, scegliere Avanti

[ Avanti > I [ Annulla ]

Figuraé6 ¢ Installazione driver
Premere<Avanti>p¢] Ay adlkttFNB A RNAGDSNI S [jdZAYRA ¢ CAYySH

Installazione guidata driver di periferica

Completamento Installazione guidata
driver di periferica

Installazione driver completata.

E ora possibile collegare la periferica al computer. Se disponibili,
leggere le istruzioni della periferica prima di collegarla

MNome driver Stato

v Logitech (FilterServi.. Pronto all'uso
v Logitech (lvpopflf) M... Pronto all'uso
v Logitech (LVUVC) L. Pronto all'uso

[ Fine I [ Annulla

Figura? - Fine installazione driver

Microgate Srl Pag9dill8
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iw Optojump Next |;||:|E|

Optojump MNext has been successfully installed.

Click "Close" to exit

Please use Windows Update to check for any critical updates to the NET Framework,

Figura8 ¢ Installazione; completata.

Cliccando sul tasto <Close> si esce dalla procedunatdllazione.

5dzNI yiS f QAYGSNI LINRPOSRdAzZNF RA AyadlttriAz2yS 8
sul tasto <Back>.
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3 DESCRIZIONE

La schermata iniziale del software Optojump Next si compone di una barra orizzonatale in cui si
trovano le pmcipali voci di menu e una zona dedicata alle News e agli Eventi che vengono
automaticamente aggiornati dal sito weflww.optojump.comnella lingua appropiata. In caso di
mancanza di connettivita internet le informani ovviamente non vengono scaricate ed € anche
possibile evitare volutamente il collegamento tramite un parametro di configurazione qaed
54.17./ t AOOI N’ adzZ GAG2f2 RSttl bSé¢a 2 RSEfQ9O
completa.

Optolump Next: I i ——————. . EE = )

| OPTOJUNE

ATLETI TEST RISULTATI UTILITA ESCI

[ News | Events |
Study sul portale Optojump.Com

nota Software House nel campo dei CMS,
pubblica un case study sul nostro portale optojump.com

N a Photogallery e Videogallery

Online due nuove photo- e videogallery inerenti l'uso di
Optojump Next nella corsa a ostacoli

Case Study e Tipologie di Test

ti alcuni interessanti case studies di diversi sport
ed esempi di tipologie ditest da eseguirecon Optojump
Next.

Dayron Robles, campione olimpico sui
stacoli usa Optojump Next

o Dayron Robles,campione olimpico e recordman
ui 110 ostacoli, partecipa ad un te:
v jone biomeccanica con 30m di Optojump Next e
fotocellule Microgate.

La Rivista Plastix dedica 10 pagine a
OptoJump Next

Un‘importante rivista del mondo delle Tecnologie Plastiche
dedica uno speciale di 10 pagine al prodotto OptoJump
Next

Optojump Next anche sui Netbook

1 009

La versi 1.0.4 del software Optojump Next ottimizzata
per girare sui nuovi netbook

Figura—9c Pagina iniziale
[ QAYGSNF I OOA I  GsitgmaOpmjump Neltysi Slivide & rdi skaiogi prindipali: Atleti,
Test e Risultati.

3.1 ATLETI

In questa sezione si creano e catalogano i profili degli atleti o dei pazienti. Ogni profilo puo
O2y G SYSNB ydzYSNRA&AS Ay T2NXIIT Atety cc.) &lpasdonolergdred NI 7
gruppi di appartenenza per migliorare la suddivisione in diverse categorie quando si andranno ad
SaS3AdzANBE A (Sadoe ' R SaSacidh 20234  ALJMa5dz2ONBE 2NGSG 2dZN
G/ SYGNROFYLA&EDPAE S G5AFSyazNR
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3.2 TEST

Questa sezione € il centro nevralgico del software. Vi si accede per ideare e configurare nuovi test
(salto, reazione, corsa, etc.) e per svolgere le prove scegliendo fra i test predefiniti o quelli creati
RIFEffQdziSyGSeo : LI sequinzeidi pfovel jerifar SIgRra pidt tastyall 2B o pid
atleti.

5dzN} yiS fQ8asS0Odz A2yS fQdziSyiS @GSRS  QS@2t @S NI
grafici e video. Questi dati possono essere salvati e rimangono memorizzati per una revisione
AYYSRAFGE 2 LISNJ O2yadzZ GFT A2y A FdzidzNBEd ' RA&AON
nascoste le informazioni non di interesse per metterne in evidenza altre. Ad esempio, Si possono
nascondere i grafici e le tabelle per visualizzare solameritkeo con dimensioni maggiori.

3.3 RISULTATI E ANALISI \'IDEO

In questa sezione e possibile richiamare in ogni momento le prove svolte in precedenza.
Visualizzando i risultati si possono confrontare le immagini con i dati numerici e grafici. Le
immagini videosono sincronizzate con i movimenti degli atleti. Questo consente di verificare con
SalrdasSTiTr O2al & | @@Sydziz Ff Y2YSyid2 RStfQl C
tempo di contatto risulta esageratamente lungo, € possibile accertarne la cassavasdo le
immagini al momento della registrazione del valore.

[ @Sft20A0t RSt @GARS2 LJzs SaaSNB NAR2GGIF FAY;:
LINSASYGS dzyQdziAf AGe RA FylfAaAr ifmaBiSe2graddkedri O2 y &
strumenti grafici (linee, archi, cerchi, righello, goniometro, ecc.).

bSttlr aSi A2yS wiadzZ GFGA aAx LlRaazy2 Ayz2f iNB O:
F3IAdzyGABAY & R SaSYLWRA2 LIRaaArAoAf Sma&SolIduF A OF N
soggetto oppure paragonare i risultati di test svolti da due o piu atleti diversi.

Tutti i dati, sia numerici che grafici, possono essere stampati 0 esportati nei formati piu comuni
(PDF, Excel, Word e HTML).
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4 |INSTALLAZIONE DRIVERE HARDWARE OPTOJUMPNEXT

4.1 INSTALLAZIONE DRIVER

Per il corretto funzionamento del programma si devono installare i driver rispettivamente per
f QK NRgII NB hLiizedzyld bSEG S LISNItF 6S60F YD

Lt FAES RQAyadlftlrTA2yS RSt az2fidél NB hLli2adzyL

bSt OFaz2 RSt araidsSyYl 2LISNIiOA@G2 +Aradl aArx 8§ NMa
Sa4S3dzA G2 02YS G! RYAYAAOGANIXrG2NE A RNAGSN y22y
SLI N GFYSyidS A RdzS RN JS NbhiavetdadUSEBVRugaté fovita & 2 Y

?m(

daASYS I ff QKI NRWWwoNBump.ityl ZIgNSE  35d& T AS2AVIR & { dzLJILJ2 NJi 3
t SNI OSNRAFAOFINBE fQSFFSOHUGASGE Ayadlftlrl A2yS RSA
Next e vebcam). Nel caso di mancata installazione il sistema operativo lo segnalera con un errore.
Ly ljdzSai?2 Ol a2 j dzZA Y R A d02ftfSIAIFNBE f QKI NRgI NB
f QK NRg I NBE @

4.2 INSTALLAZIONE HARDWAR OPTOJUMPNEXT
Bisogna porre attenzionef f QAy adGt tt T A2yS RStEtS o6F NNB h LI
inseriscono i tappi di collegamento tra le barre.

Le barre si distinguono in Tx e Rx ed ulteriormente in barre con interfaccia (torretta argentata
FffQAYAT A2 RSt f lia. Solb NiNteriaccéSharmdiyplildanterdiyspe§nndeitod O

Pulsante di accensione/spegniment p—

» «— Boccole per evento esterno

. . 1 Normalmente chiuso (boccola blu)
\ J 1 Normalmente aperto (boccola verde)

1 Massa (boccola nera)
Z

Boccola inserimento cavo USE

E.)

FiguralO¢ Barra con interfaccia
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5A aS3adzAid2 & NALERZNIF G2 A fpassdp® GeSsB:A YSYy 12 RQAY A

Spegnere l'apparecchio Optojump Next

Disporre le due barre Optojump Rx e Tx frontalmente ad una distanza minimargitum
(massimo 6 metri)

Figurall ¢ Distanza massima

bSt OlFaz2 air dziAftAlTTAy2 LIAG ol NNB O2ftS3aras
(vedere figure successive). Verificare che i tappi siano saldamente insdritaddedi un
errato inserimento il software potrebbe non funzionare correttamente.

Figural2 Figural3 Figural4d Figurals
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